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При визначенні частотних характеристик електричних кіл важливим є 
генерування в панорамному радіовимірювальному приладі міток з відомою 
частотою. Тому актуальною є задача зменшення похибки визначення час-
тоти міток.  
Поставлена задача досягається тим, що у відомий генератор частотних 
міток [1] (рис. 1), що складається з першого 1 та другого 7 аналогових пе-
ремножувачів сигналів, фільтра нижніх частот 4, опорного генератора 2, 
блоку сумування 11, подільника частоти 5, а також з першого 8 та другого 
9 формувачів імпу-
льсів, додатково вве-
дено другий  опор-
ний генератор 3, тре-
тій аналоговий  пе-
ремножувач сигналів 
6, третій формувач 




тотних міток працює 
наступним чином 
(рис. 2). На перший 
вхід аналогового 
премножувача сиг-
налів 1 подається  
випробувальний сиг-
нал з лінійнозмінною частотою ( )f t  від свіп-генератора. Опорний генера-




  , де MAXF  — максимальна частота випробуваль-
ного сигналу. Спектр напруги опорного генератора 2 дискретний і склада-
ється з майже однакових за амплітудою першої та вищих гармонік [2], що 







  — максимальний 























Рисунок 1. Структурна схема генератора частотних міток 
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До виходу першого аналогового перемножувача сигналів 1 приєднано 
фільтр нижніх частот 4 зі смугою пропускання 0
2
f
. Частота напруги на ви-
ході фільтра нижніх частот 4 змінюється в часі за трикутним законом    
(рис.2, а). 
На виході першого формувача імпульсів 8 утворюється послідовність 
імпульсів частотних міток М  
(рис.2, б). Формувач імпульсів 8 
складається з послідовно 
з’єднаних вузькосмугового фільт-
ра нижніх частот, детектора і од-
новібратора. Імпульси міток вини-
кають в моменти, коли вимірюва-
льна частота ( )f t  кратна ча-
стоті 0f . 
Подільник частоти 5 формує 











де 0f  — частота, яку формує пе-
рший опорний генератор, 
2 2,4,6,...N   — коефіцієнт поді-
лу частоти. Відповідно, на виході 
другого формувача імпульсів 9 
імпульси міток NM  будуть фор-
муватися в моменти, коли частота 
напруги  на виході другого анало-
гового перемножувача сигналів 7 




, (рис. 2, в 
для випадку 2N  ). 
На виході блоку сумування 11 об’єднуються імпульси міток M і NM  
(рис. 2 г). Наприклад, у випадку 2N   кількість частотних міток зростає у 
чотири рази. Коефіцієнт додавання за другим входом блоку сумування 11 
більше, тому амплітуди міток на виході різні. 




, а великі за амплітудою мітки ма-





















Рисунок 2.  Часові діаграми генератора час-
тотних міток 
 
Теорія та практика радіовимірювань 
Міжнародна науково-технічна конференція 
106 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  
Другий опорний генератор  3 генерує частоту 0f F , де F  — частота 





 . Відповідно, на виході третього 
формувача імпульсів 10 імпульси міток fM  будуть формуватися в момен-
ти, коли частота напруги  на виході третього аналогового перемножувача 
сигналів 6 буде кратна 0f F  (рис.2 д). 














де 1  — часовий проміжок між мітками на виході блоку сумування 11, 
2  — часовий проміжок  між попередньою міткою на виході блоку су-
мування 11 та міткою на виході третього формувача імпульсів 10, k  — 
кількість міток на виході другого формувача імпульсів 9 до появи мітки на 
виході третього формувача імпульсів 10. 
Зниження похибки визначення частоти міток досягається зменшенням 
кроку міток з одночасним переходом на аналіз співвідношень коротких ча-
сових інтервалів 1 , 2  з урахуванням кількості попередньо згенерованих  
міток k . 
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Анотація 
Запропоновано генератор частотних міток. Розглянуто принцип роботи, наведено 
часову діаграму роботи генератора та формулу для визначення частоти. 
Ключові слова: панорамні радіовимірювання, генератор частотних міток, аналого-
вий перемножувач, опорний генератор. 
Аннотация 
Предложен генератор частотных меток. Рассмотрен принцип работы, приведены 
временная диаграмма работы генератора и формула для определения частоты.  
Ключевые слова: панорамные радиоизмерения, генератор частотных меток, ана-
логовый перемножитель, опорный генератор. 
Abstract  
A frequency marker oscillator is proposed. The principles of operation, the timing 
diagram of the oscillator and the formula for determining the frequency are considered. 
Keywords: panoramic radio measurements, a frequency marker oscillator, analog 
multiplier, reference generator. 
